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PROPOSTA: Dental Bonsucesso CNPJ: 02482141/0001-13

ITEM 99 - Apds andlise da documentagdo complementar ao item 99 — Cureta Gracey, marca Trinks , informamos
que foi encaminhada imagem do produto contendo, na embalagem, adesivo com a indicagdo “cabo oco —8 mm” .
Verifica-se que a referida informagdo ndao consta impressa originalmente na embalagem do fabricante , tratando-
se de etiqueta adesiva superposta, o que ndo constitui prova técnica suficiente para atestar a conformidade do
item com as especificagdes previstas no Termo de Referéncia, que exige expressamente cabo oco com didmetro
minimo de 8 mm. Diante disso, solicitamos a apresenta¢do de documentagdo técnica complementar, contendo de
forma clara e inequivoca a ficha técnica do produto, catalogo institucional ou declaragdo formal do fabricante ,
assinada por responsavel técnico, com a devida identificagdo e nimero de inscri¢do no CRO. O ndo atendimento a
esta solicitagdo dentro do prazo legal podera ensejar a desclassificagdo da proposta, por auséncia de comprovagao
técnica adequada.

ITEM 100 - Apods andlise da documentagdo complementar ao item 100 — Cureta Maccall, marca Trinks,
informamos que foi encaminhada imagem do produto contendo, na embalagem, adesivo com a indicagdo “cabo
oco — 8 mm”. Verifica-se que a referida informagdo ndo consta impressa originalmente na embalagem do
fabricante, tratando-se de etiqueta adesiva superposta, o que ndo constitui prova técnica suficiente para atestar a
conformidade do item com as especificagGes previstas no Termo de Referéncia, que exige expressamente cabo
oco com didmetro minimo de 8 mm. Diante disso, solicitamos a apresentacdo de documentagdo técnica
complementar, contendo de forma clara e inequivoca a ficha técnica do produto, catalogo institucional ou
declaracdo formal do fabricante, assinada por responsavel técnico, com a devida identificagdo e nuimero de
inscrigdo no CRO. O ndo atendimento a esta solicitagdo dentro do prazo legal podera ensejar a desclassificagdo da
proposta, por auséncia de comprovacgao técnica adequada.

ITEM 144 - Apds anadlise da documentagdo técnica apresentada referente a resina Atos, da marca Smart Dent,
observamos que, embora seja classificada como nano-hibrida, a resina em questdo possui particulas com média de
0,3 um (300 nm), além de outros componentes na faixa micrométrica. Essa composicdo diverge da
nanotecnologia real, caracterizada por particulas predominantemente inferiores a 100 nm, como ocorre nas
resinas das marcas de referéncia indicadas no Termo de Referéncia. Tal diferengca compromete comparagdes
guanto ao desempenho clinico de longo prazo. Ademais, embora a marca apresente bons resultados em testes in
vitro, ndo foram apresentadas evidéncias cientificas publicadas em periddicos revisados por pares que
comprovem a equivaléncia clinica e tecnolédgica da Atos em relagdo as resinas citadas no TR. Ressalta-se, ainda, a
auséncia de informag¢des metodoldgicas detalhadas sobre o estudo citado. Diante do exposto, recomenda-se a
desclassificagdo da proposta com base na auséncia de equivaléncia técnica comprovada.

ITEM 146 - Apds andlise da documentagdo técnica apresentada referente a resina Atos, da marca Smart Dent,
observamos que, embora seja classificada como nano-hibrida, a resina em questdo possui particulas com média de
0,3 um (300 nm), além de outros componentes na faixa micrométrica. Essa composi¢do diverge da
nanotecnologia real, caracterizada por particulas predominantemente inferiores a 100 nm, como ocorre nas
resinas das marcas de referéncia indicadas no Termo de Referéncia. Tal diferengca compromete comparagdes
guanto ao desempenho clinico de longo prazo. Ademais, embora a marca apresente bons resultados em testes in
vitro, ndo foram apresentadas evidéncias cientificas publicadas em periddicos revisados por pares que
comprovem a equivaléncia clinica e tecnoldgica da Atos em relagdo as resinas citadas no TR. Ressalta-se, ainda, a



auséncia de informagGes metodoldgicas detalhadas sobre o estudo citado. Diante do exposto, recomenda-se a
desclassificagdo da proposta com base na auséncia de equivaléncia técnica comprovada.
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